_ Diagnostik und Therapie

428

Mammadiagnostik

Markierungsmethoden beim Mammakarzinom

Bewihrtes und Neues - ein Uberblick

N. Ditsch’, T. Kiihn?, S. Hartmann®, N. Krawczyk®, M. Hahn’, M. P. Lux’, J. de Boniface”®, W. P. Weber’,
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B Durch die Weiterentwicklung chi-
rurgischer Operationsverfahren und
die Einfiihrung onkoplastischer
Techniken ist es inzwischen maglich,
bei bis zu 70 % der PatientInnen mit
einem primdren Mammakarzinom ei-
ne brusterhaltende Therapie durch-
zufiihren. Bei nicht-palpablen Tumo-
ren kommt der Lokalisierung des Tu-
mors fiir ein sicheres intraoperatives
Auffinden eine hohe Bedeutung zu.
Der folgende Artikel gibt eine Uber-
sicht iiber die derzeit verfiigbaren
Markierungsmethoden wie auch
neue Entwicklungen zu innovativen
Markern, die nun prospektiv in einer
Studie (MELODY-Studie) untersucht
werden.

Die dlteste Lokalisierungstechnik ist die
Drahtmarkierung, bei der vor der Opera-
tion ein Fiihrungsdraht mithilfe von UL-
traschall oder Mammografie, seltener
auch MRT, in den Tumor eingebracht
wird (1, 2). Der Draht wird idealerweise
am Operationstag und so kurz wie mog-
lich vor der Operation platziert, um eine
Dislokation zu vermeiden. Intraoperativ
bestdtigt dann die Praparatesonografie
bzw. -mammografie die Entfernung der
Ladsion (Abb. 1).

Nachteile dieser gut etablierten Metho-
de beinhalten unter anderem ihre Inva-
sivitat, die von den PatientInnen als
unangenehm empfunden werden kann,
sowie die relativ hohen Raten an Nach-
resektionen von bis zu 21 % (3, 4, 5, 6).
Auch eine Dislokation des Drahts oder
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Abb. 1: Beispiel einer Drahtmarkierung: a: Mammografie vor brusterhaltender Operation. b: Intra-
operatives Bild. c: Praparat auf der Platte. d: Praparateradiografie

Verbrennungen sind mdéglich. Daher
wurden neue Techniken fiir eine opti-
mierte Lokalisation von nicht tastbaren
Lasionen entwickelt, die aber bislang
unzureichend in groRen, prospektiven,
multizentrischen Studien untersucht
worden sind. Randomisierte Studien
sind lediglich fiir den intraoperativen
Ultraschall und die Verwendung von
radioaktiven Techniken verflighar und
haben jeweils die Drahtmarkierung als
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vergleichenden Goldstandard verwendet
(s. Tabelle 1 auf Seite 431 sowie die
Supplement-Tabelle in der Online-Ver-
sion des Beitrags).

Intraoperative sonografische
Lokalisation ohne
Drahtmarkierung

Diese Form der Markierung wurde erst-
mals 2022 von der AGO-Kommission
Mamma mit dem hochsten Empfeh-
lungsgrad bewertet (++) (8, 20), da sie
zu einer hohen Sicherheit der opera-
tiven Tumorentfernung fiihrt (Abb. 2).
In Metaanalysen randomisierter klini-
scher Studien konnte gezeigt werden,
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Abb. 2: Uberblick zu Markierungsméglichkeiten nicht-palpabler Lasionen (AGO-Kommission Mamma) (8)

dass durch die intraoperative Sonogra-
fie (Abb. 3) eine signifikant hohere
RO-Resektionsrate im Vergleich zur
Drahtmarkierung erreicht werden kann
(3,4,7). Allerdings miissen bestimmte
Voraussetzungen erfiillt sein (prd- und
intraoperativ sichere Darstellung durch
denselben Untersucher, entsprechende
Ausbildung des Operateurs und addqua-
te Gerdteausstattung).

Sondengestiitzte
Lokalisationssysteme

Andere Lokalisierungssysteme, die von
der AGO-Kommission Mamma (8) be-
wertet wurden, beinhalten radioaktive,
magnetische, radar- oder radiofrequenz-
basierte Techniken und wurden in den
letzten beiden Jahrzehnten mit dem
Ziel entwickelt, die Effektivitdt und Lo-
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gistik zu verbessern (Abb. 2 und 4). Bei
diesen Methoden wird prdoperativ ein
Marker in die Ldsion platziert, der intra-
operativ mit einer speziellen Sonde de-
tektiert werden kann. Die Einfiihrung
des Markers dhnelt einer Clipmarkierung
und erfolgt in der Regel unter sonogra-
fischer oder mammografischer Kontrolle.

Der Vorteil der sondengestiitzten Detek-
tionstechniken liegt vor allem in der
verbesserten Logistik. Der Marker kann
Tage bis Monate vor der Operation ein-
gesetzt werden, sodass - anders als bei
einer Drahtmarkierung - keine Interven-
tion am Operationstag notwendig ist.
Dadurch wird die Flexibilitdt der Opera-
tionsplanung verbessert. Zu den mog-
lichen Nachteilen gehoren die relativ
hohen Kosten der Marker und der De-
tektionssonden. Im Folgenden wird auf
die einzelnen Markierungssysteme ein-
gegangen.

Tabelle 1 und die Supplementtabelle in
der Online-Version geben einen Uber-
blick zum Vergleich unterschiedlicher
Methoden.

Abb. 3: Praktische Durchfiihrung der intraoperativen Sonografie: a: Darstellung des stanzbioptisch gesicherten Mammakarzinoms mit der steril bezogenen
Linearsonde. b: Intraoperative Sonografie mit der steril bezogenen Sonde. c: Die Praparatesonografie erfolgt am OP-Tisch unmittelbar nach der Exzision
des Gewebes.
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Abb. 4: Beispiele fiir einige der derzeit kommerziell erhdltlichen Lokalisationsmarker (die abgebil-
dete GroRe entspricht nicht der OriginalgroRRe). a: Paramagnetischer Marker Magseed (5x1 mm). b:
Magnetischer Marker Sirius Pintuition (5x1,65 mm). c: Radar-Reflektor SAVI SCOUT (12x1,6 mm).

d: Radiofrequenz-Marker LOCalizer (11 x2 mm)

Magnetische und
paramagnetische Lokalisation

Derzeit sind sowohl magnetische als
auch paramagnetische Marker fiir den
klinischen Einsatz verfiigbar. Parama-
gnetische Marker haben eine geringe
Empfindlichkeit gegeniiber Magnetfel-
dern und werden durch ein von aul3en
angelegtes Magnetfeld voriibergehend
magnetisiert, wahrend magnetische
Marker Dauermagnete sind. Metallische
Instrumente kdnnen die Erkennung
von magnetischen und paramagneti-
schen Markern storen. Beide Arten von
Markern fithren zu erheblichen MRT-Ar-
tefakten, was ihre Verwendung im neo-
adjuvanten Setting einschrankt (12).
Der am haufigsten untersuchte Marker
in dieser Kategorie ist ein 5x 1 mm
groRRer paramagnetischer Stahlmarker
(Magseed, Endomag, Cambridge, UK).
Der Marker ist sowohl fiir die Platzie-
rung in der Brust als auch in der Axilla
zugelassen, und friihe Studien zeigten
keine Migration innerhalb der Brust
(13). Kiirzlich zeigte eine groR ange-
legte Kohortenstudie der iBRA-NET-
Studiengruppe, dass die Identifika-
tionsrate der Target-Ldsion bei Markie-
rung mit Magseed hoher war als im
Falle der Drahtmarkierung (5). Die Re-
sektionsvolumina und die RO-Resek-
tionsraten waren in beiden Gruppen
dhnlich. Des Weiteren war die Zufrie-
denheit von Patientinnen in einer
deutschen Studie bei der magnetischen
Technik hoher als bei der Drahtlokalisa-
tion (14).
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Der MAgnetic MArker LOCalisation
(MaMaloc) ist ein permanenter ma-
gnetischer Marker, der fiir die Brust-
lokalisation entwickelt wurde. Dieser
Marker hat sich mit einem eigenen De-
tektionssystem weiterentwickelt und
ist als Sirius Pintuition im Handel er-
hdltlich. Die zur Detektion verwendete
Sonde verfiigt lber ein zusdtzliches
Tool, das nicht nur den Abstand zum
Marker, sondern auch den Winkel zwi-
schen Sonde und Marker anzeigt. So-
wohl die Zufriedenheit der Patientin-
nen als auch die der Operateure mit
der Lokalisierungstechnik wurde in ei-
ner kleinen randomisierten Studie sig-
nifikant besser bewertet als bei einer
Drahtmarkierung (21).

Radar-Reflektor-Lokalisation

Der SAVI SCOUT ist ein strahlungsfreies
Brustlokalisierungs- und chirurgisches
Flihrungssystem, das die Mikroimpuls-
Radartechnologie fiir die Entfernung
von nicht tastbaren Brustldsionen
nutzt. Es wurde 2015 eingefiihrt und ist
von der FDA und CE fiir die langfristige
Platzierung in der Brust, den Lymph-
knoten und dem Weichteilgewebe zuge-
lassen. Der Reflektor wird durch Infra-
rotlicht-Impulse aktiviert, die von der
Konsolensonde erzeugt werden, und
verwendet zwei Antennen, um ein elek-
tromagnetisches Wellensignal zuriick
zum Handstiick zu reflektieren. Der Re-
flektor kann mithilfe von Ultraschall
oder stereotaktischer Fiihrung platziert
werden. Die Evidenz ist aktuell auf pro-

spektive und retrospektive Kohorten-
studien beschrankt (15).

Radiofrequenz-Identifizierung

Das LOCalizer-System (Hologic Inc.,
Santa Clara, CA, USA) erhielt im April
2017 die FDA-Zulassung und im Okto-
ber 2018 die europdische CE-Kenn-
zeichnung und ist fiir die Markierung
von Ldsionen in der Brust, aber nicht
in der Axilla, zugelassen. Der Radiofre-
quenz-Marker ist ein Hochfrequenz-
~Tag” (RFID), das mit einem kleinen
tragbaren Handgerat identifiziert wird,
zu dem auch eine bleistiftgrolRe Ein-
malsonde gehort. Wie die anderen son-
dengestiitzten Detektionssysteme
zeigt es in Echtzeit den Abstand zum
Tag in Millimetern an. Zudem kenn-
zeichnet eine eindeutige Tag-Identi-
fikationsnummer jedes einzelne Tag,
sodass diese mithilfe der Sonde von-
einander unterschieden werden kon-
nen. Eine wichtige Uberlegung bei der
Planung von RFID sind mogliche Inter-
ferenzen mit Defibrillatoren und Herz-
schrittmachern, weshalb RFIDs bei
diesen PatientInnen vermieden werden
sollten (16). In den verfiigharen Stu-
dien empfanden die Patientinnen das
Verfahren als reibungslos und einfa-
cher als erwartet, mit hohen Zufrie-
denheitsraten (17, 18). Operateure
und Radiologen berichteten, dass die
Lokalisationstechnik mindestens so
schnell und zuverldssig wie die Draht-
markierung war.

Radioaktive Lokalisation

Vollstdndigkeitshalber werden auch die
weltweit sehr gut etablierten, aber in
Deutschland nicht zugelassenen radio-
aktiven Lokalisationstechniken er-
wdhnt. Derzeit werden zwei Formen
verwendet: Die radioaktive Seed-Loka-
lisation (RSL) basiert auf dem Nach-
weis eines kleinen 125-Jod-Seeds,
wahrend die radioaktive okkulte La-
sionslokalisation (ROLL) auf der Iden-
tifizierung von zuvor injiziertem Radio-
kolloid (99-Technetium) beruht. Beide
Marker werden wahrend der Operation
mit einer handelsiiblichen intraopera-
tiven Gammasonde detektiert, die auch



im Rahmen der Sentinel-Lymphknoten-
Exzision eingesetzt wird. Aufgrund der
langen Halbwertszeit ist es mdglich,
den radioaktiven Seed Wochen oder so-
gar Monate vor dem chirurgischen Ein-
griff einzubringen, sodass er auch im
neoadjuvanten Setting eingesetzt wer-
den kann. Die beiden radioaktiven Ver-
fahren wurden in mehreren randomi-
sierten Studien untersucht und gelten
in einigen Landern als Standardverfah-
ren (1). Aufgrund komplexer Strahlen-
schutzvorschriften erfordert der Einsatz
dieser Verfahren geschultes Personal,
die Anwendung von Standardarbeitsan-
weisungen und je nach Land eine for-
melle Genehmigung bei einer Strahlen-
schutzbehorde. In Deutschland sind die
radioaktiven Techniken fiir die Lokali-
sation von Brusttumoren nicht zugelas-
sen.

Lokalisationstechniken in
neoadjuvantem Setting

Bei einem GroRteil der PatientInnen wird
heutzutage eine neoadjuvante Therapie
durchgefiihrt. Diese ermdglicht bei immer
besser werdenden systemischen Thera-
pieoptionen in bis zu zwei Dritteln der
Félle das Erreichen einer kompletten kli-
nischen wie pathologischen Remission
(pCR). Durch das gute Ansprechen auf
die prdoperative Therapie kann das Wie-
derauffinden des Tumors deutlich er-
schwert sein. Aus diesem Grund hat sich
die Markierung, z. B. mittels eines Clips
oder Coils, vor Beginn der Therapie bzw.
spatestens bei der ersten bildgebenden
Kontrolle als Standard etabliert. Die bis
dato eingesetzten Clips dienen dazu, den
urspriinglichen Tumorbezirk wiederzufin-
den und diesen i.d.R. dann nochmals di-

Vergleich der derzeit verfiigharen Lokalisationstechniken
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rekt praoperativ mit einem Draht zu mar-
kieren, um die Operation an der richtigen
Stelle zu gewdhrleisten. Der Nachteil die-
ses Vorgehens liegt in der zusdtzlichen
Intervention, die meist am Tag der Ope-
ration stattfindet (Drahtlokalisation).
Diese bedeutet nicht nur einen deutli-
chen zeitlichen Mehraufwand und zusdtz-
liche Kosten, sondern stellt auch fiir die
PatientInnen eine potenzielle Belastung
dar.

Alle sondengestiitzten Lokalisations-
systeme kénnen nicht nur im Setting
der primdren Operation, sondern auch
bei neoadjuvant behandelten PatientIn-
nen verwendet werden. Wird ein (para)-
magnetischer, Radar- bzw. Radiofre-
quenz-Marker vor der Neoadjuvanz in
die Lasion platziert, kann auf einen zu-
satzlichen praoperativen Lokalisations-

Erfolgreiche Entfernung  Positive Rander! Nachresek-

der Zielldsion tionsrate
Drahtmarkierung 99 % 15-21% 14-19%
Intraoperative Sonografie 100 %? 5 %? 5—7 %?
Radioaktive 100 % 12-13% 10-15%
Seed-Markierung
Radioaktive okkulte 99,5% 12-17% 9-10%
Lasionslokalisierung (ROLL)
Magseed 99,8% 13,3% 12%
Sirius Pintuition 100 % 8% 4%
SAVI scout 99,64 % n. d. 12,8%
LOCalizer 99,9% n. d. 13,9%
MOLLI 100 % 0% 0%
TAKUMI 100 % 7,3% 4,9%
EnVisio n.b. n.b. n.b.
Kohle 79,0-99,1% 75-96,4 % 7,1%

Abkiirzungen: n.b. - nicht berichtet; n. d. - nicht bestimmt

1 Positive Rénder wurden in den Studien unterschiedlich definiert; wenn mdglich wurde als Definition des negativen Randes ,no tumor on ink” verwendet.

2 Patientinnen in den randomisierten Studien zu intraoperativer Sonografie hatten sonografisch sichtbare Ldsionen; somit unterscheiden sich die Patientinnenkollektive
von denen, die in Studien zu anderen Lokalisationstechniken untersucht wurden.

3 Die randomisierte Studie untersuchte das System MaMalLoc; die Technologie wurde weiterentwickelt und ist jetzt unter dem Namen Sirius Pintuition verfugbar

Tab. 1

Qualitat der verfiigbaren Evidenz

hoch; Metaanalysen von randomisierten Studien
(LoE 1a)

hoch; Metaanalysen von randomisierten Studien
(n=316, LoE 1a) (3, 4, 7)°

hoch; Metaanalysen von randomisierten Studien
(n=470, LoE 1a) (4, 7)

hoch; Metaanalysen von randomisierten Studien
(n=468, Lok 1a) (4, 7)

groRRe Kohortenstudie (n=946), keine randomi-
sierten Studien (LoE 2b) (5)

kleine Kohortenstudien, eine kleine randomisierte
Studie (n=32)3 (LoE 2b) (21)

systematisches Review und gepoolte Analyse
(n=842, LoE 2b) (15)

systematisches Review und gepoolte Analyse
(n=1.344, LoE 2b) (16)

kleine Phase-I-Kohortenstudie (n=20, LoE 4) (23)
kleine Kohortenstudie (n=82, LoE 4) (24)
Fallbericht (n=1, LoE 5) (22)

Kohortenstudien (n=max. 56), keine randomisier-
ten Studien (LoE 4) (25)
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schritt verzichtet werden. Allerdings
miissen im neoadjuvanten Setting die
erheblichen MRT-Artefakte beachtet
werden, die inshesondere um die (para)-
magnetischen Marker immer entstehen.
Bei Verwendung von Radiofrequenz-
Markern und Radar-Reflektoren kann es
ebenfalls zu MRT-Artefakten kommen,
diese sind jedoch kleiner. Hier ist also
dulerste Vorsicht geboten!

MELODY-Studie

Fiir die meisten derzeit verfiigharen Lo-
kalisationstechniken bleibt die wissen-
schaftliche Evidenz auf kleine, groRten-
teils retrospektive Studien eingeschrankt.
Auch die Praferenzen der Operateure, der
Diagnostiker und der PatientInnen wur-
den bisher nur wenig untersucht. Um die-
se Aspekte ndher beleuchten zu konnen,
wurde von der europdischen Studiengrup-
pe EUBREAST (European Breast Cancer
Research Association of Surgical Trialists)
und der U.K. Studiengruppe iBRA-NET die
MELODY-Studie (MEthods for LOcalization
of Different types of breast lesions,
NCT05559411) initiiert (Abb. 5).

MELODY ist eine multinationale, prospek-
tive Kohortenstudie, in die Brustkrebs-
patientInnen aufgenommen werden, die
sich einer brusterhaltenden Operation
mit bildgesteuerter Lokalisierung unter-
ziehen (http://melody.eubreast.com).
Sie zielt darauf ab, die Sicherheit, die Ef-
fektivitdt und die von den PatientInnen
und Arzten berichtete Zufriedenheit mit
den verschiedenen Lokalisierungstechni-
ken zu untersuchen. Die Studie soll eine
unabhéngige chirurgische Bewertung der
verschiedenen Verfahren gewdhrleisten
und qualitativ hochwertige Erkenntnisse
fiir PatientInnen und klinisch titige Arz-
te liefern, sodass ggf. eine evidenzba-
sierte Ubernahme dieser Techniken durch
(inter)nationale Gremien und Behdrden
ermdglicht werden kann. Als primare
Studienziele wurden die Entfernung der
Ziellasion und/oder des Markers sowie
die RO-Resektionsrate definiert.

Die MELODY-Studie wird von der AGO-
B-Studiengruppe, der Arbeitsgemein-
schaft fiir dsthetische, plastische und
wiederherstellende Operationsverfahren
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in der Gyndkologie (AWOgyn), dem On-
koplastischen Brustkonsortium (OPBC)
und SENATURK unterstiitzt. Die finan-
zielle Unterstiitzung wurde bei HOLO-
GIC, Sirius Medical, Endomag und Merit
Medical beantragt. Mehrere Zentren
sind bereits fiir die Studienteilnahme
angemeldet. Weitere interessierte Zen-
tren konnen sich an die EUBREAST-Stu-
diengruppe (melody@eubreast.com)
wenden.

Zusammenfassung

Uber Jahrzehnte hinweg stellte die
Drahtlokalisation den Goldstandard zur
Markierung von nicht-palpablen Befun-
den der Brust dar. In den letzten Jahren
wurden neue Lokalisationstechniken als
Alternative eingefiihrt und werden mitt-
lerweile vor allem im Ausland bevorzugt
eingesetzt. Bei den meisten dieser Tech-
niken scheinen die onkologischen Er-
gebnisse, wie z. B. die Identifizierung
der Lasion und die RO-Resektionsrate,
entweder mit der Drahtlokalisation ver-
gleichbar oder sogar besser als diese zu
sein. Jedoch ist die verfiigbare Evidenz
auf kleine Kohortenstudien beschrankt.
Zudem ist noch wenig zu den Préferen-
zen der beteiligten Arzte (Operateure,
Mammadiagnostiker, Radiologen) und
der PatientInnen bekannt. GroRe inter-
nationale Studien mit Beriicksichtigung
der PatientInnen- und Arzteperspektive
sind notwendig. Die MELODY-Studie soll
diesem Anliegen Rechnung tragen und
damit einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung von neuen, prazisen Lokalisie-
rungstechniken leisten.
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Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lokalisationstechniken

Drahtmarkierung

Intraoperative Sonografie
(10us)

Radioaktive Lokalisation
(RSL)

Radioaktive okkulte
Lokalisation (ROLL)

Magnetische und parama-

gnetische Lokalisation

Kommerziell erhéltliche

Systeme:

- Magseed (Endomag)

- Sirius Pintuition (friiher:
MaMalLoc; Sirius Medical)

— MOLLI (MOLLI Surgical)

- TAKUMI/Guiding-marker
system (Hakko)

Radar-Reflektor-

Lokalisation

Kommerziell erhéltliche

Systeme:

— SAVI SCOUT (Merit
Medical)

Radiofrequenz

Identifizierung (RFID)

Kommerziell erhdltliche

Systeme:

— LOCalizer (HOLOGIC)

- EnVisio (Elucent
Medical)

Kohle

Supplement-Tabelle
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Vorteile

- Gut etabliert

- Kostengiinstig

- Markierung unter sonografischer, stereotaktischer oder MRT-Kontrolle — geeignet
fiir alle Lasionstypen, auch fiir Mikrokalk oder Befunde, die nur MR-tomografisch
sichtbar sind

- Kontrollmammografie bzw. Kontroll-MRT nach der Markierung méglich

- GroRteils Reposition moglich

- Direkte Visualisierung der Lasion wahrend der Operation

- Keine Strahlenbelastung

Nicht invasiv

Keine praoperative Intervention notwendig — bessere Planbarkeit
Praparatesonografie direkt nach der Resektion mdglich — kein Zeitverlust durch
den Transport

- Topografische Identifikation der Resektionsréander durch den Operateur —
gezielte Nachresektion maglich

Relativ niedrige Kosten

gut etabliert

Planungsflexibilitat: Markierung auch einige Tage/Wochen vor der Operation
moglich bzw. im Falle der Neoadjuvanz vor dem Therapiebeginn

- Einsetzen des Markers unter mammografischer oder sonografischer Kontrolle
moglich — geeignet fiir Lésionen, die ausschlieRlich mammografisch sichtbar
sind (z.B. Mikrokalk)

Kontrollmammografie im Anschluss an die Markierung méglich

Detektion kombinierbar mit der Sentinel-Lymphknoten-Exzision (fiir beides wird
die Gammasonde verwendet)

- Gut etabliert

Einsetzen des Markers unter mammografischer, sonografischer oder MRT-Kontrolle
moglich — geeignet fiir ausschlieBlich mammografisch (z. B. Mikrokalk) bzw. nur
MR-tomografisch sichtbare Lasionen

Kann mit der Sentinel-Lymphknoten-Markierung kombiniert werden

Keine Radioaktivitat

- Einsetzen des Markers unter mammografischer oder sonografischer Kontrolle
maglich — geeignet fiir ausschlieRlich mammografisch (z. B. Mikrokalk) sicht-
bare Lasionen

Planungsflexibilitdt: Markierung auch einige Tage/Wochen vor der Operation
maglich bzw. im Falle der Neoadjuvanz vor dem Therapiebeginn

Kein Signalverlust im Laufe der Zeit — Detektion auch bei ungeplanter Verldnge-
rung der neoadjuvanten Therapie moglich

- Kontrollmammografie nach sonografischer Platzierung des Markers moglich

- kombinierbar mit der magnetischen Markierung des Sentinel-Lymphknotens
(bei Verwendung von Magseed und MagTrace)

- Keine Radioaktivitat

- Einsetzen des Markers unter mammografischer oder sonographischer Kontrolle
moglich — geeignet fiir ausschlieRlich mammografisch (z. B. Mikrokalk) sicht-
bare Lasionen

Planungsflexibilitdt: Markierung auch einige Tage/Wochen vor der Operation
maglich bzw. im Falle der Neoadjuvanz vor dem Therapiebeginn

- Kein Signalverlust im Laufe der Zeit — Detektion auch bei ungeplanter Verldnge-
rung der neoadjuvanten Therapie moglich

Kontrollmammografie nach Platzierung des Markers mdglich

MRT-Artefakte geringer als bei (para)magnetischen und Radiofrequenz-Markern

- Keine Radioaktivitat

Einsetzen des Markers unter mammografischer oder sonografischer Kontrolle
moglich — geeignet fiir ausschlieRlich mammografisch (z. B. Mikrokalk) sicht-
bare Léasionen

Planungsflexibilitat: Markierung auch einige Tage/Wochen vor der Operation
moglich bzw. im Falle der Neoadjuvanz vor dem Therapiebeginn

- Kein Signalverlust im Laufe der Zeit — Detektion auch bei ungeplanter Verldnge-
rung der neoadjuvanter Therapie mdglich

Individuelle Tag-Identifikationsnummer — Unterscheiden einzelner Tags mdglich
Kontrollmammografie nach Platzierung des Markers mdglich

Keine Radioaktivitat

Niedrige Kosten

Planungsflexibilitdt: Markierung auch einige Tage/Wochen vor der Operation
moglich bzw. im Falle der Neoadjuvanz vor dem Therapiebeginn

- Keine MRT-Artefakte
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Nachteile

Notwendigkeit der praoperativen Intervention am OP-Tag oder (seltener) 1 Tag
vor der OP

Drahtdislokation moglich

Diskomfort fiir Patienten

Verbrennungen bei Kontakt des Kauters mit dem Draht

Lokalisation der Nadelspitze oft schwer einschatzbar (insbesondere bei groRer
Distanz zwischen der Einstichstelle und der Lasion)

Sonografische Expertise des Operateurs notwendig, alternativ Anwesenheit des
Radiologen im OP-Saal erforderlich

Lernkurve

Geeignet nur fiir sonografisch sichtbare Lasionen

Nicht geeignet fiir ausschlieRlich mammografisch (Mikrokalk) bzw. MR-tomo-
grafisch sichtbare Lasionen

Anwendung in neoadjuvantem Setting im Falle einer Komplettremission auf-
grund der schlechten Darstellbarkeit der Marker eingeschrankt
Uneingeschrénkte Verfiigbarkeit eines geeigneten Sonografiegerdts im OP-Saal
wahrend des Eingriffes notwendig

Manche Sonografiegerdte, die im OP-Saal zur Verfligung stehen, sind fiir Mam-
masonografie nicht geeignet (Frequenz, Sondentyp) bzw. haben eine deutlich
schlechtere Leistung als Gerdte, die in der Diagnostik eingesetzt werden.

In manchen Landern (wie Deutschland) aufgrund der Strahlenschutzordnung
nicht zuldssig, komplexe StrahlenschutzmaRBnahmen erforderlich
Strahlenexposition fiir Patienten und Personal

Prdoperative Intervention erforderlich

Im Falle der Markierung vor der Neoadjuvanz Signalverlust bei ungeplanter
Verldngerung der Therapiedauer

Reposition des Markers nach dem Einsetzen nicht méglich
Strahlenschutzbedenken bei MRT-gesteuerter Markierung (Gammasonde ist
nicht MRT-tauglich)

Minimales Risiko der Ruptur oder des Durchschneidens des Markers mit Not-
wendigkeit einer notfallmadRigen Kaliumjodid-Behandlung zur Séttigung der
Schilddriise bei I*?*(Iodblockade)

Logistische Aspekte: Marker-Lokalisation am OP-Tag oder 1 Tag vor der Operation
notwendig

StrahlenschutzmaRnahmen notwendig

Strahlenexposition fiir Patienten und Personal

Préoperative Intervention erforderlich

Reposition des Markers nach dem Einsetzen nicht méglich

Ausgepragte MRT-Artefakte

Metallische OP-Instrumente konnen die Erkennung des Markers storen

Nicht geeignet fiir ausschlieRlich MRT-tomografisch sichtbare Lasionen

Hohe Kosten

Addquate Lokalisation bei groRer Distanz zwischen dem Marker und der
Detektionssonde eingeschrankt moglich

Reposition des Markers nach dem Einsetzen nicht moglich

Potenzielle Interferenz mit der Sonde bei Herzschrittmacher oder implantiertem
Defibrillator

Potenzielle Signalstorung durch altere OP-Lampen maglich
MRT-Artefakte moglich

Nicht geeignet fiir ausschlieBlich MRT-tomografisch sichtbare Lasionen
Hohe Kosten

Addquate Lokalisation bei groRer Distanz zwischen dem Marker und der
Detektionssonde eingeschrankt moglich

Reposition des Markers nach dem Einsetzen nicht moglich

MRT-Artefakte

Nicht geeignet fiir ausschlieRlich MRT-tomografisch sichtbare Lasionen

Hohe Kosten

Addquate Lokalisation bei groRer Distanz zwischen dem Marker und der
Detektionssonde eingeschrankt moglich

Reposition des Markers nach dem Einsetzen nicht moglich

Potenzielle Interferenz mit der Sonde bei Herzschrittmacher oder implantiertem
Defibrillator

Chirurgische Exploration zur Lokalisation des Markers notwendig
Migration der Tusche mdglich

Haut-Tatowierung

Reposition des Markers nach dem Einsetzen nicht maglich
Kontrollmammografie nicht mdglich



Diagnostik und Therapie _

PR

X 6{{, u,\isrlvf,u
NET -

EUBREAST MELéDY VR VIRV

Invasives Mammakarzinom oder DCIS und geplante brusterhaltende
Operation mit bildgebungsgesteuerter Lokalisation
(neoadjuvante Chemotherapie erlaubt)

Bei Marker- bzw. Drahtlokalisation
Brusterhaltende Operation
Histopathologischer Befund
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